
Messung Luftentkeimer
UVG80 im Wartezimmer von Praxis



Messung UVG80 im Wartezimmer von Praxis

Arztpraxis in Ulm / Patienten pro Tag: >90

Setup



Messung UVG80 im Wartezimmer von Praxis

 Raum Warteraum

 Raumgröße 30m²

 Raumhöhe 2,3m

 UV-C Gerät UVG80

 Lampenleistung 80W

 Prüfdatum 30.11.2015

 Bestrahlungszeit 08.00 – 19.00

Daten



Keimbelastung ohne und mit UVC-Entkeimung während eines 
Praxistages (8:00 – 19:00), die Kolonien ohne UV-C Entkeimung waren 
ab 15:00 Uhr nicht mehr zählbar.

Messung UVG80 im Wartezimmer von Praxis
Testbeschreibung



Keimbelastung ohne & mit UV-C Entkeimung
UVG80 im Wartezimmer von Praxis

0

200

400

600

800

1000

08:00
12:00

15:00
19:00

15
258

170
175

10

420

1000 1000

G
e
sa

m
tk

e
im

za
h
l 
in

 K
B
E

mit UV-C Entkeimung ohne UV-C Entkeimung



Reduktion mit UV-C Entkeimung
UVG80 im Wartezimmer von Praxis
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Prüfbericht
UVG80 im Wartezimmer von Praxis


